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	SIRA
 NO
	CİHAZIN ADI*
	SİCİL
NO'SU
	MARKASI*
	MODELİ*
	SERİ 
NO'SU*
	CİHAZIN YERİ
	EN SON YAPILAN TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ*
	PLANLANAN
 TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ*
	GERÇEKLEŞEN TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA TARİHİ*
	AÇIKLAMA

	1. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/13/30452
	PLUM A MODEL HOSPIRA
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	2. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/13/30453
	ABBOT LIFE CARE-5000/1,6 SERIES
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	3. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/13/30454
	HOSPIRA MACRO MICRO LIFE CARE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	4. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/13/30455
	PLUS 900 -PLUS MED
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	5. 
	OKSIJEN METRELER OKSIJEN MANOMETRESI
	253.3.6/13/16547
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	6. 
	OKSIJEN METRELER OKSIJEN MANOMETRESI
	253.3.6/13/16548
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	7. 
	OKSIJEN METRELER OKSIJEN MANOMETRESI
	253.3.6/13/16549
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	8. 
	OKSIJEN METRELER OKSIJEN MANOMETRESI
	253.3.6/13/16550
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	9. 
	BESLEYICILER ENTERAL BESLENME POMPASI
	253.3.6/13/16561
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	10. 
	BESLEYICILER ENTERAL BESLENME POMPASI
	253.3.6/13/16562
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	11. 
	BESLEYICILER ENTERAL BESLENME POMPASI
	253.3.6/13/16563
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	12. 
	BESLEYICILER ENTERAL BESLENME POMPASI
	253.3.6/13/16564
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	13. 
	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER (OKSIJEN TÜPÜ) 
	255.99.2/13/16490
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	14. 
	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER (OKSIJEN TÜPÜ) 
	255.99.2/13/16491
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	15. 
	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER (OKSIJEN TÜPÜ) 
	255.99.2/13/16492
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	16. 
	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER (OKSIJEN TÜPÜ) 
	255.99.2/13/16493
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	17. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/15/3119
	HOSPIRA MACRO MICRO LIFE CARE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	18. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/15/3120
	HOSPIRA MACRO MICRO LIFE CARE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	19. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/15/3121
	HOSPIRA MACRO MICRO LIFE CARE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	20. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/15/3122
	HOSPIRA MACRO MICRO LIFE CARE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	21. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/15/3123
	HOSPIRA MACRO MICRO LIFE CARE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	22. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/15/3124
	HOSPIRA MACRO MICRO LIFE CARE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	23. 
	NUTRISYON (ENTERAL BESLENME CIHAZI)
	253.3.5/15/3125
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	24. 
	NUTRISYON (ENTERAL BESLENME CIHAZI)
	253.3.5/15/3126
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	25. 
	NUTRISYON (ENTERAL BESLENME CIHAZI)
	253.3.5/15/3127
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	26. 
	NUTRISYON (ENTERAL BESLENME CIHAZI)
	253.3.5/15/3128
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	27. 
	NUTRISYON (ENTERAL BESLENME CIHAZI)
	253.3.5/15/3129
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	28. 
	ASPIRATÖR (CERRAHI)
	253.3.5/15/10578
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	29. 
	ASPIRATÖR (CERRAHI)
	253.3.5/15/10579
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	30. 
	ASPIRATÖR (CERRAHI)
	253.3.5/15/10580
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	31. 
	ASPIRATÖR (CERRAHI)
	253.3.5/15/10581
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	32. 
	ASPIRATÖR (CERRAHI)
	253.3.5/15/10582
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	33. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/15/14420
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	34. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/15/14421
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	35. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/15/14422
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	36. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/15/14423
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	37. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/15/14424
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	38. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/15/14425
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	39. 
	OKSIJEN TÜPÜ
	253.3.5/15/8470
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	40. 
	OKSIJEN TÜPÜ
	253.3.5/15/8471
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	41. 
	OKSIJEN TÜPÜ
	253.3.5/15/8472
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	42. 
	OKSIJEN TÜPÜ
	253.3.5/15/8473
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	43. 
	OKSIJEN TÜPÜ
	253.3.5/15/8474
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	44. 
	OKSIJEN TÜPÜ
	253.3.5/17/23822
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	45. 
	OKSIJEN TÜPÜ
	253.3.5/17/23823
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	46. 
	OKSIJEN TÜPÜ
	253.3.5/17/23824
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	47. 
	ASPIRATÖR
	253.3.5/17/27864
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	48. 
	ASPIRATÖR
	253.3.5/17/27865
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	49. 
	ASPIRATÖR
	253.3.5/17/27866
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	50. 
	ASPIRATÖR
	253.3.5/17/27867
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	51. 
	ASPIRATÖR
	253.3.5/17/27868
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	52. 
	ASPIRATÖR
	253.3.5/17/27869
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	53. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/17/27870
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	54. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/17/27871
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	55. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/17/27872
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	56. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/17/27873
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	57. 
	NEBÜLIZATÖR
	253.3.5/17/27874
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	58. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27885
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	59. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27886
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	60. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27887
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	61. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27888
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	62. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27889
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	63. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27890
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	64. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27891
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	65. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27892
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	66. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27893
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	67. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27894
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	68. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27895
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	69. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27896
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	70. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27897
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	71. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27898
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	72. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27899
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	73. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27900
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	74. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27901
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	75. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27902
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	76. 
	TANSIYON ALETI
	253.3.5/17/27903
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	77. 
	DIGER IHTISAS BÖLÜMLERINDE KULLANILAN TIBBI CIHAZ VE ALETLER-BESLEME POMPASI
	253.3.5/17/27928
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	78. 
	DIGER IHTISAS BÖLÜMLERINDE KULLANILAN TIBBI CIHAZ VE ALETLER-BESLEME POMPASI
	253.3.5/17/27929
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	79. 
	DIGER IHTISAS BÖLÜMLERINDE KULLANILAN TIBBI CIHAZ VE ALETLER-BESLEME POMPASI
	253.3.5/17/27930
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	80. 
	DIGER IHTISAS BÖLÜMLERINDE KULLANILAN TIBBI CIHAZ VE ALETLER-BESLEME POMPASI
	253.3.5/17/27931
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	81. 
	DIGER IHTISAS BÖLÜMLERINDE KULLANILAN TIBBI CIHAZ VE ALETLER-BESLEME POMPASI
	253.3.5/17/27932
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	82. 
	DIGER IHTISAS BÖLÜMLERINDE KULLANILAN TIBBI CIHAZ VE ALETLER-BESLEME POMPASI
	253.3.5/17/27933
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	83. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/17/27934
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	84. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/17/27935
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	85. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/17/27936
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	86. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/17/27937
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	87. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/17/27938
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	88. 
	INFÜZYON POMPASI
	253.3.5/17/27939
	MARKASIZ (Gediz)
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	89. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8032
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	90. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8033
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	91. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8034
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	92. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8035
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	93. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8036
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	94. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8037
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	95. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8038
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	96. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8039
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	97. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8040
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	98. 
	TANSIYON ALETI-ÇOCUK
	253.3.5/14/8041
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	99. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8042
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	100. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8043
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	101. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8044
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	102. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8045
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	103. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8046
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	104. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8047
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	105. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8048
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	106. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8049
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	107. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8050
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	108. 
	TANSIYON ALETI-BEBEK
	253.3.5/14/8051
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	109. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/792
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	110. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/793
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	111. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/794
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	112. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/795
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	113. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/796
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	114. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/797
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	115. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/798
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	116. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/799
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	117. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/800
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	118. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/801
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	119. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/802
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	120. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/803
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	121. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/804
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	122. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/805
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	123. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/806
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	124. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/807
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	125. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/808
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	126. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/809
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	127. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/810
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	128. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/811
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	129. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/812
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	130. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/813
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	131. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/814
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	132. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/815
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	133. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/816
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	134. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/817
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	135. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/818
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	136. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/819
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	137. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/820
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	138. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/821
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	139. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/822
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	140. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/823
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	141. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/824
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	142. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/825
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	143. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/826
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	144. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/827
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	145. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/828
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	146. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/829
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	147. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/830
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	148. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/831
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	149. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/832
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	150. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/833
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	151. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/834
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	152. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/835
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	153. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/836
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	154. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/837
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	155. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/838
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	156. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/839
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	157. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/840
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	158. 
	TANSIYON ALETI-MANUEL
	253.3.5/14/843
	MICROLIFE
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	159. 
	FETAL EL DOPLERI
	253.3.5/14/844
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	160. 
	FETAL EL DOPLERI
	253.3.5/14/845
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	161. 
	FETAL EL DOPLERI
	253.3.5/14/846
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	162. 
	FETAL EL DOPLERI
	253.3.4/15/5625
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	163. 
	FETAL EL DOPLERI
	253.3.5/14/843
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	164. 
	GENEL AMAÇLI BIYOMEDIKAL ÖLÇÜM SISTEMLERI-SEKER ÖLÇÜM CIHAZI
	253.3.5/14/844
	MARKASIZ
	
	
	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	165. 
	Portatif  Tens Cihazı
	253.3.5/18/10951
	Metter
	ME 211
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	166. 
	Portatif  Tens Cihazı
	253.3.5/18/10952
	Metter
	ME 211
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	167. 
	Portatif  Tens Cihazı
	253.3.5/18/10953
	Metter
	ME 211
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	168. 
	Portatif  Tens Cihazı
	253.3.5/18/10954
	Metter
	ME 211
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	169. 
	Portatif  Tens Cihazı
	253.3.5/18/10955
	Metter
	ME 211
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	170. 
	Dijital Boy ve Kilo Ölçer
	253.3.4/18/10962
	Lafayette Seca
	703
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	171. 
	Skinfold Caliper
	253.3.5/18/10956
	Koltain 
	 
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	172. 
	Sırt Bacak Göğüs Dinanometresi
	253.3.5/18/10958
	TKK
	5402
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	173. 
	Hand Held Dinanometresi
	253.3.5/18/10959
	TKK
	MMT
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	174. 
	Hand Held Dinanometresi
	253.3.5/19/3012
	TKK
	MMT
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	175. 
	Dijital Algometre
	253.3.5/18/10960
	Jtech Medical 
	AA129-W
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	176. 
	Denge Cihazı
	253.3.5/18/10961
	Tecno Body 
	PC Unit
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	177. 
	İnfraruj Cihazı 
	253.3.6/18/8302
	Orthocare Rehap 
	R7112
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	178. 
	Monofilament 
	253.3.5/18/8310
	Baseline
	Monofilament Exaluator
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	179. 
	Spirometre
	253.3.5/18/8312
	Cosmed
	Pony FX Mıp/Mep
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	180. 
	Stimülatör Cihazı
	253.3.5/18/8303
	Chattanooga
	Rehab
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	181. 
	Postür Değerlendirme
	253.3.5/18/8304
	Hocama
	Valedo Shape
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	182. 
	Kombine Ultrason + Elektroterapi Cihazı 
	253.3.5/18/8299
	Chattanooga 
	 Intelect 
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	183. 
	Kombine Ultrason + Elektroterapi Cihazı 
	253.3.5/18/8300
	Chattanooga 
	 Intelect 
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	184. 
	Kombine Elektroterapi – Vakum – Ultrason – EMG ve Lazer Cihazı
	253.3.5/18/8301
	Chattanooga
	İntelect Neo Base 
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	185. 
	Vücut Segmental Yağ Analizi Sistemi 
	253.3.5/18/8308
	Tanita
	MC – 780MA
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	186. 
	Hotpack Kazanı 
	253.3.5/18/11525
	MedSİs
	HP-12M
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	187. 
	Dijital İnklinometre
	253.3.5/18/11524
	Acumar
	DC 360
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	188. 
	Algısal Reaksiyon Ölçüm Cihazı 
	253.3.5/19/2504
	Huawei
	BG2-W09
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	189. 
	Jamar Üçlü Dinometre seti 
	253.3.5/18/11069
	Jamar 
	Plus Hand Evalution Kit
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	190. 
	Karbondioksit Analizatörü (KPET)
	253.3.5/18/11070
	Cosmed
	Quark CPET
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	191. 
	Termal Kamera 
	253.3.5/20/426
	Flir 
	E6 ED
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	192. 
	Monark Bisiklet 
	253.3.5/19/2404
	Monark 
	894 E
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	193. 
	Portatif  Denge  Cihazı
	253.1.99/18/11519
	Tecno Body 
	Via Lodi n.10
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	194. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27875
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	195. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27876
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	196. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27877
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	197. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27878
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	198. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27879
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	199. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27880
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	200. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27881
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	201. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27882
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	202. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27883
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	203. 
	Tansiyon Aleti
	253.3.5/17/27884
	Erka
	Perfect Aneroid
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	204. 
	Otur Uzan Sehpası
	253.3.5/18/10957
	Lafayette Seca
	01285A
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	205. 
	Çekül
	253.3.5/18/8305
	Salt Demirci
	Model Yok
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	206. 
	Çekül
	253.3.5/18/8306
	Salt Demirci
	Model Yok
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	207. 
	Çekül
	253.3.5/18/8307
	Salt Demirci
	Model Yok
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	208. 
	Gonyometre Seti
	253.3.5/18/8309
	Baseline
	12-1043
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	209. 
	Denge Tahtası
	253.3.5/18/8313
	Marka Yok
	Model Yok
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	210. 
	Diapozon
	253.3.5/19/2822
	Marka Yok
	Model Yok
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	211. 
	Lactate Pro
	253.3.5/20/436
	Apex Biotechnology
	Edge
	
	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 2
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	212. 
	Jebson El Fonksiyonu
	253.3.5.1.99-44
	Tanita
	MC-780MA
	16090165
	Beslenme Antropometri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	213. 
	Dijital Tartı (Vücut Analiz Tartısı)
	253.3.4/17/487
	Tanita
	BC 532
	17120701
	Beslenme Antropometri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	214. 
	Dijital Tartı (Vücut Analiz Tartısı)
	253.3.4/17/485
	Tanita
	BC 532
	17120702
	Beslenme Antropometri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	215. 
	Dijital Tartı (Vücut Analiz Tartısı)
	253.3.4/17/486
	Tanita
	BC 532
	17120703
	Beslenme Antropometri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	216. 
	Dijital Tartı (Vücut Analiz Tartısı)
	253.3.4/17/488
	Tanita
	BC 532
	17120704
	Beslenme Antropometri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	217. 
	Dijital Baskül
	253.3.4/17/489
	Holtain
	T/W Skinfold Caliper
	91886
	Beslenme Antropometri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	218. 
	Deri Kıvrım Ölçüm Aleti
	253.3.4/17/1643
	Tookie
	TP101
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	219. 
	Çubuk (Probe)Termometre
	253.3.2/16/14244
	Tookie
	TP101
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	220. 
	Çubuk (Probe)Termometre
	253.3.2/16/14245
	Tookie
	TP101
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	221. 
	Çubuk (Probe)Termometre
	253.3.2/16/14246
	Tookie
	TP101
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	222. 
	Çubuk (Probe)Termometre
	253.3.2/16/14247
	Tookie
	TP101
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	223. 
	Çubuk (Probe)Termometre
	253.3.2/16/14249
	Tookie
	TP101
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	224. 
	Çubuk (Probe)Termometre
	253.3.2/16/14250
	Tookie
	TP101
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	225. 
	Çubuk (Probe)Termometre
	253.3.2/16/14251
	Tookie
	TP101
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	226. 
	Çubuk (Probe)Termometre
	253.3.2/16/14252
	Tookie
	TP101
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	227. 
	Çubuk (Probe)Termometre
	253.3.2/16/14248
	Dikomsan
	ACS-Z
	2015080282
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	228. 
	Dijital Mutfak Tartısı
	253.3.2/15/10673
	Dikomsan
	ACS-Z
	2015080424
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	229. 
	Dijital Mutfak Tartısı
	253.3.2/15/10674
	Dikomsan
	ACS-Z
	2015080268
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	230. 
	Dijital Mutfak Tartısı
	253.3.2/15/10675
	Dikomsan
	ACS-Z
	2015080280
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	231. 
	Dijital Mutfak Tartısı
	253.3.2/15/10676
	Dikomsan
	ACS-Z
	2015080423
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	232. 
	Dijital Mutfak Tartısı
	253.3.2/15/10678
	Dikomsan
	ACS-Z
	2015080421
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	233. 
	Dijital Mutfak Tartısı
	253.3.2/15/10679
	Dikomsan
	ACS-Z
	2015080422
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	234. 
	Dijital Mutfak Tartısı
	253.3.2/15/10680
	Dikomsan
	ACS-Z
	2015080270
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	235. 
	Dijital Mutfak Tartısı
	253.3.2/15/10677
	Dikomsan
	ACS-Z
	2015080279
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	236. 
	Dijital Mutfak Tartısı
	253.3.2/15/10681
	 
	 
	 
	Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	

	237. 
	Kızartma Yağı Test Cihazı
	253<3<2/15/1586
	Tanita
	MC-780MA
	16090165
	Beslenme Antropometri Laboratuvarı
	
	Eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
	
Gerçekleşemedi
	


* Doldurulması Zorunlu Alan




5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.
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